
ATTESTATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

N'ESC 23.001

i

Demandeur: WlNNCAREFrance

N"StRET : 32i 484 79200056

Le ( s ) p rod u it ( s) cr-dessous réfé re n cé ( s) :

ro, rue Galilée

Z42o Champs sur Marne

Tél r+33 @)t728497A4

Le Pas du Château, 85670 Saint-paul-Mont-penit
Sites de production
Zone Actiparc de Grézan, 200 rue Charles Tellier, 30034 Nîmes (France)
N'SIRET : 950 020 1 8000036

Zone Actlpole, 2 rue de Saint-Coulban, 35540 MINIAC_MORVAN (France)

Matelas NOVA FORM
Référence de l'échantillon testé: VNOVA90

Références: VNOVA9O VNOVATO VNOVASo VNoVA,loO VNOVAIlO VNOVAI20
VNOVA140 VNOVA160 (le chiffre correspond à la largeur du matelas)
La référence est suivie d'un suffixe correspondant au type de protection (HIp; HlpH; CIC) et du type
de conditionnement (-CA pour carton unitaire ;-R1 pour Rouié-Comprimé unitaire ;_Ri pour Rôulé-
Comprimé par 5 ;_SC par palette de 10 ou 12)

équipé(s) de .

support (Mousse viscoélastique 100% Polyuréthane > 75 kg/m3 + Mousse HR37035 > 34 kg/m3 - g0 mm)Housse THIPMAgO ou THrp3MA9o (promust pu pES 42% pu sB% - 120 t to grm;;
Housse THIPHMA9O (promust PUHD pES 48% pU 52% - 210|10 g/m2)
Housse THCICMAgo (Promust CtC pES 56% pU 44% - 225 t 10 g/m,)

remplit(remplissent) les exigences des normes ou règlements techniques pafticuliers actuellement en vigueur :

Selon le protocole de la commission d'Evaluation des Produits et Prestations relatifs aux coussins, matelas etsurmatelas d'aides à la prévention des escarres suivant I'avis du 22 décembre 200g.

suivant les observations et résultats d'essais corslgnés dans te(s) rappott(s) d,essals Fcgl.

ea4eslcslsrg!érggr : n' MA 23-0014-0144 , MA 22-oo7 1-0644 , MA 22_oo7 1-0646 , MA 22_oo7 1-0647
RES230091 01, MA23-0014-0147, MA23-0014-o'146, MA 23-0014-0148, MA23-0014-0149, MA 23-0014',_
0151, MA 22-0071'0649,MA22-0071-0651, MA 22-0071-0652, RES 230091 01, MA23-0014-0156, MA23-
0014-0155, MA23-0014-0157, MA23-0014-0153, MA23_0014_0.158, MA 23-0014_0154,MA23_0014_
0164, MA 23-0014-0165, MA 23-0014-0161, MA 23-0014_0166, MA 23_00.14_0162, MA 23_0014_0198, MA
23-0014-01 99, MA 23-0014_0163, MA 23_0014_0160, MA23_0014_0171,

Pour les tests feu : n' FE 23-0047-0235, FE23-0047-0236, FE 23-0047-0327, FE 23-0047-0328,F823-
0047-0330, FE 23-0047_0331

Pqulles mesures de répartition de pression : n' MA 23-0014-0168, MA 23-0014-0170,MA 23-0014-
01 69

Toute modificaiion majeure âpportée au produit présenté el tesié entraîne la nuilité de la présente AïIESTAT|oN DE coNFoRN4tTE Lesmodificaiions éventuelles doivent être notifiées par écrit dans les plus brefs délais au LABoRAToIRE ESSAts & t\4ESURES du FCEA qui décidera dela suite â donner.

La présente ATTESTAIoN DE coNFoRlvllrÊ ne concerne que le(s) produit(s) soumis â I'examen par te demandeur Elle ne peut en aucun cascaractériser une constance de qualité de fabricalion Le FCBA ne p"ri ,'u""rr", ni garantir que le produit n'â rait I'objel d'aucune modification et qu,ildemeure fâbriqué et commercialisé sous les caractéristiques d,origine.

Champs Sur mame, \e26104t2023

FCB
rNsrrur rEcHNolocteuE www.fcba.fr

Suivi du Responsable du



CERTIFICATE OF TECHNICAL COMPLIANCE

,N'ESC 23 . 001 / EN

....

WINNCARE France
Le Pas du Château, 85670 Saint-paul-Mont_penit
Sites de production

Zone Actiparc de Grézan, 200 rue Charles Tellier, 30034 Nîmes (France)
N'SIRET : 950 020 18000036

Zone Actipole, 2 rue de Saint-Coulban, 35540 MINIAC_I\4ORVAN (France)
N'SIRET : 321 484 79200056

The product(s) mentionect below:

10, rue Galilée

n42o Champs sur Marne

Tél : +33 @)t728497 84

Client

Mattress NOVA FORM

Rererence vNovAe' urouorl'11n13''î::*";fi""Y18u133"^,,0 vNovAr20
VNOVA140 VNOVA160 (The number corresponds to the width of the mattress)
The reference is followed by a suffix corresponding to the type of protection (Hlp; HtpH; clc) and the
type of packaging ICA for unit carton; 

-R1 
for Rolled-corpr".ràd unit; _Rè for Rolled-compressed

by 5; _SC by pallet of 10 or 12)

supplied as, or composed of.
Foam base (viscoerastic foam 100% poryurethane > 75 kg/m3 + Foam HR37035 > 34 kg/m3 _ 80 mm)Cover THIPMAg0 or THtp3MAgO (promust pU pES 42%'pU SBo/o _ 120 r 10 g/m,)
Cover THIPHMA90 (promust PUHD pES 48% pU 52% _ 2jO ! jo gtmz)
Cover THCICMA90 (promust CtC pES 560/. pU 44% _ 225 ! 10 gtmz)
neets the requirements of the standards or technicar specifications currentty in prace ..

According to the protocole provided by the cNEDiMTs applicable to cushions, Mattresses and oveflayMattresses for help in the prevention and treatment of Pressure ulcers dated 22 December 2009.

according to the obsevations and lesl resu/ls noted in the foilowing FCBA reporls.

lvlalerial Properties : n' rvrA 23-00i4-0144,MA22-0071-0644,MA22-0071-0646,MA22-0071-0647,
RES 230091 01 ,MA23-0014-0147,MA23-0014-0146, MA23-00.14-0148, MA23_0014_0149, MA23_0014-0151, MA22-0071-0649,MA22-0071-065.r , MA 22-0071-0652, RES 230091 01, MA 23_0014_
0156, MA23-0014-0155, tVA23-0014-01 57,MA23-0014-0153, MA23_00.i4_0.158, MA23_0014_0154,
MA23-0014-0164, r\4A23-0014-0165, MA 23-0014-0161,MA23-0014_0166, MA23_0014_0162, MA23_0014-0198, MA23-0014-0199, MA23-0014-0'163, MA 23-0014-0160,MA23-0014-0171,

Firo Bchaviour: n" ff 23-0047-0235, FE 23-0047-023b,tt23-tJ04z-0327,FE23_0047_0328,F,-23-
0047-0330, FE 23_0047_033.1

Pressure Distribution : n' MA 23-0014-0i68, IvrA 2z-0014-0170, MA 23-0014-0169

Any modification made to the product presented and tested may invalidate this certificate of rechnical compliance. Any changes to theproduct must be nolilied in writing as soon as possible to the FcBA Laboratory, who will determine if further testing is necessary

This certificate of rechnical compliance only concerns the product (s) submitted for testing by the client lt cannot be used as a guarantee ofconslant quality of production The FcBA cannot ensure or guaranteeihat the product(s) tested have not subsequenily been modified and thatthey remain manufactured and marketed accordinO io the or;ginal specifications

Champs sur Marne, 26104t2023

by

N$rl
ôaFCBA

rNsrTUrrÊcHNoLoGteuE www.fcba.fr


